Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
BIPAP com Monitor Gráfico 11241 
Sinônimos 


BIPAP, Ventilador BIPAP, Respirador BIPAP 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Sistema de suporte ventilatório não-invasivo que possua monitor gráfico para monitorização dos parâmetros em UTI. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 27.968,00 


BIPAP com monitor gráfico. Deve operar com faixa de pressão de mínimo: 4 a 30 cm de H20; Frequência respiratória mínima de O a 40 BPM. Possuir indicação de monitoração; Possuir 
alarmes internos; Oferecer no mínimo três modos ventilatórios. Deve realizar leituras no mínimo dos parâmetros IPAP, EPAP, CPAP, Frequência Respiratória, Tempo Inspiratório e 
Volume Corrente. Deve permitir o registro de dados. Possuir monitor gráfico em LCD que mostra os parâmetros em display. Bateria interna, umidificador e máscara. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o): 
Executar, quando aplicável, IPAP, EPAP e CPAP; Definir os modos de ventilação 
aplicados; Possuir controle de IPAP, EPAP e CPAP e demais modos de ventilação; Definir 
o tipo de paciente (adulto/pediátrico); Definir faixa de pressão máxima para os modos 
ventilatórios; Definir frequência respiratória por minuto; Definir alarmes; Definir nível de 
ruído; Definir faixa de Rise time, frequência, etc; Definir se possui umidificador; Definir 
demais recursos, funcionalidades, softwares, ajustes , conexões, etc; Descrever o 
monitor gráfico para visualização dos parâmetros monitorados. Determinar, quando 
aplicável, os acessórios: Circuitos de paciente autoclaváveis, Máscaras faciais, Máscaras 
oronasais, Máscaras nasais, Filtros. Alimentação: 110/220 V - 60 Hz. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 
Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA http://www.equipamed.com.br (11)50351500 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br 


